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Molibdat HR PP M252

0.3 - 40 mg/L Mo MO2

Merkaptoasetik Asit

Enstrümana özel bilgi
Test, aşağıdaki cihazlarda gerçekleştirilebilir. Ek olarak, gerekli küvet ve fotometrenin
emilim aralığı belirtilmiştir.

Cihazlar Küvet λ Ölçüm Aralığı
MD 100, MD 600, MD 610,
MD 640, MultiDirect

ø 24 mm 430 nm 0.3 - 40 mg/L Mo

SpectroDirect, XD 7000, XD
7500

ø 24 mm 420 nm 0.3 - 40 mg/L Mo

Malzeme
Gerekli materyal (kısmen isteğe bağlı):

Ayıraçlar Paketleme
Birimi

Ürün No

VARIO molibden HR, set F10 1 Set 535300

Uygulama Listesi
• Kazan Suları
• Soğutma Suları

Hazırlık
1. Bulanık su numunelerini analizden önce katlanmış filtre ile filtreleyin.
2. Yoğun tampon çözeltili numuneler ya da aşırı pH değerleri olan numuneler

analizden önce 1 mol/l nitrik asit ya da 1 mol/l sodyum hidroksitin su ile çözünmüş
hali ile 7 pH değerine ayarlanmalıdır.
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Tespitin uygulanması Vario toz paketli molibdat HR

Cihazda metot seçin.
Bu yöntem için, aşağıdaki cihazlarda her seferinde SIFIR ölçümünün yapılması
gerekmez: XD 7000, XD 7500

10 mL

Sample

24 mm’lik küveti  10 mL
numune ile doldurun.

Küveti(küvetleri) kapatın. Numune küvetini ölçüm
haznesine koyun. Doğru
konumlandırılmasına dikkat
edin.

Zero

ZERO tuşuna basın. Küveti ölçüm haznesinden
alın.

ZERO ölçümü gerektirmeyen cihazlarda buradan başlayın.

Sample

Vario Molybdenum HR
1 F10 toz paketi ilave edin.

Küveti(küvetleri) kapatın. Tozu sallayarak çözdürün.
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Sample

Vario Molybdenum HR
2 F10 toz paketi ilave edin.

Küveti(küvetleri) kapatın. Sallayarak içeriği karıştırın.

Sample

Vario Molybdenum HR
3 F10 toz paketi ilave edin.

Küveti(küvetleri) kapatın. Tozu sallayarak çözdürün.

Sample

Test
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5 min

Numune küvetini ölçüm
haznesine koyun. Doğru
konumlandırılmasına dikkat
edin.

TEST (XD: START) tuşuna
basın.

5 dakika tepkime süresi
bekleyin.

Tepkime süresinin sona ermesinden sonra ölçüm otomatik gerçekleşir.
Ekranda sonuç mg/L Molibdat cinsinden belirir.
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Analizler
Aşağıdaki tablo, çıkış değerlerini diğer alıntı formlarına dönüştürülebileceğini tanımlar.

Birim Kısa formül Ölçek katsayısı
mg/l MoO4 1

mg/l Mo 0.6

mg/l Na2MoO4 1.29

Kimyasal Metod
Merkaptoasetik Asit

Apandis

Üçüncü taraf fotometreler için kalibrasyon işlevi
Conc. = a + b∙Abs + c∙Abs2 + d∙Abs3 + e∙Abs4 + f∙Abs5

ø 24 mm □ 10 mm
a -1.654•10-2 -1.654•10-2

b 2.49983•10+1 5.37464•10+1

c

d

e

f

Girişim Metni

Kalıcı Girişimler
1. 10 mg/L’den itibaren olan konsantrasyonlarda belirtilen 5 dk’lık tepkime süresinden

daha fazla olan süre daha yüksek ölçüm değerlerine neden olur. Bu nedenle testin
hızlı uygulanması son derece önemlidir.

Karışmalar itibaren / [mg/L]
Al 50

Cr 1000

Fe 50

Ni 50

NO2 - tüm miktarlarda
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Yöntem Doǧrulama

Algılama Limiti 0.16 mg/L

Belirleme Limiti 0.47 mg/L

Ölçüm Aralığı Sonu 40 mg/L

Hassasiyet 25.04 mg/L / Abs

Güven Aralığı 0.712 mg/L

Standart Sapma 0.294 mg/L

Varyasyon Katsayısı 1.46 %

Bibliyografi
Analytical Chemistry, 25(9) 1363 (1953)


