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Fenol T M315

0.1 - 5 mg/L C6H5OH

4-Aminoantipirin

Enstrümana özel bilgi
Test, aşağıdaki cihazlarda gerçekleştirilebilir. Ek olarak, gerekli küvet ve fotometrenin
emilim aralığı belirtilmiştir.

Cihazlar Küvet λ Ölçüm Aralığı
MD 600, MD 610, MD 640 ø 24 mm 530 nm 0.1 - 5 mg/L C6H5OH

SpectroDirect, XD 7000, XD
7500

ø 24 mm 507 nm 0.1 - 5 mg/L C6H5OH

Malzeme
Gerekli materyal (kısmen isteğe bağlı):

Ayıraçlar Paketleme
Birimi

Ürün No

Fenol No. 1 Tablet / 100 515950BT

Fenol No. 2 Tablet / 100 515960BT

Uygulama Listesi
• Atık Su Arıtma
• Ham Su Arıtma

Hazırlık
1. Sulu numune çözeltisi 3 ile 11 arasında bir pH değerine sahip olmalıdır.

Notlar
1. Bu metot orto ve meta yedeklenmiş fenolü tespit eder, tüm para yedeklenmiş

fenoller tespit edilmez (bk. “Standard Methods of Examination of Water and Waste-
water, 22nd Edition, 5-46ff.”)
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Tespitin uygulanması Tabletli fenol

Cihazda metot seçin.
Bu yöntem için, aşağıdaki cihazlarda her seferinde SIFIR ölçümünün yapılması
gerekmez: XD 7000, XD 7500

10 mL

Sample

24 mm’lik küveti  10 mL
numune ile doldurun.

Küveti(küvetleri) kapatın. Numune küvetini ölçüm
haznesine koyun. Doğru
konumlandırılmasına dikkat
edin.

Zero

ZERO tuşuna basın. Küveti ölçüm haznesinden
alın.

ZERO ölçümü gerektirmeyen cihazlarda buradan başlayın.

24 mm

PHENOLE No. 1 tablet 
ilave edin.

Tableti(tabletleri) hafifçe
döndürerek ezin ve
çözdürün.

PHENOLE No. 2 tablet  ilave
edin.
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24 mm

Tableti(tabletleri) hafifçe
döndürerek ezin.

Küveti(küvetleri) kapatın. Tableti(tabletleri) sallayarak
çözdürün.

Sample
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5 min

Numune küvetini ölçüm
haznesine koyun. Doğru
konumlandırılmasına dikkat
edin.

TEST (XD: START) tuşuna
basın.

5 dakika tepkime süresi
bekleyin.

Tepkime süresinin sona ermesinden sonra ölçüm otomatik gerçekleşir.
Ekranda sonuç mg/L fenol cinsinden belirir.
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Kimyasal Metod
4-Aminoantipirin

Apandis

Üçüncü taraf fotometreler için kalibrasyon işlevi
Conc. = a + b∙Abs + c∙Abs2 + d∙Abs3 + e∙Abs4 + f∙Abs5

ø 24 mm □ 10 mm
a -4.16246•10-2 -4.16246•10-2

b 3.18197•10+0 6.84124•10+0

c

d

e

f

Girişim Metni

Giderilebilir Girişimler
1. Bilinen veya şüphelenilen parazitlerde (fenol-çürüyen bakteriler, oksitleyiciler, azal-

tıcı ajanlar, sülfür bileşikleri ve askıda katı maddeler gibi) numune buna göre ön
işlem yapılmalıdır, "Standard Methods for Examination of Water and Wastewater,
22nd Edition, 5-46 ff".

Yöntem Doǧrulama

Algılama Limiti 0.03 mg/L

Belirleme Limiti 0.09 mg/L

Ölçüm Aralığı Sonu 5 mg/L

Hassasiyet 3.21 mg/L / Abs

Güven Aralığı 0.024 mg/L

Standart Sapma 0.01 mg/L

Varyasyon Katsayısı 0.39 %

Göre
Standard Method 5530
US EPA Method 420.1


